
Vízminta Mintavétel helye Mintavétel ideje
minta térfogata 

(liter)

bepárolt 

mennyiség    

(cm3)

mérés időtartama        

(s)

összes béta 

koncentáció 

(Bq/liter)

hiba    (%)

Duna Kalocsa-Meszes 2016.01.30 10 250 1800 0,24 22,0

Sárköz-1 Bátya 2016.01.30 10 250 1800 0,20 22,0

Ivóvíz Foktő 2016.01.15 5 250 1800 0,40 21,6

Csapadék Foktő 2016.01.06 3 500 1800 0,40 9,4

TEIT Vizeslabor - Bátya

mérési jegyzőkönyv
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