TEIT Vizeslabor - Batya

meérési jegyz6konyv
miszer: UMO-123

minta térfogata beparolt mérés idétartama Gsszes beta
Vizminta Mintavétel helye Mintavétel ideje rertog mennyiség koncentacié |hiba (%)
(liter) (s) i
(cm3) (Bag/liter)
Duna Kalocsa-Meszes 2016.03.14 10 250 1800 1,06 20,0
Sarkoz-1 Batya 2016.03.14 10 250 1800 0,968 20,4
Ivéviz Foktd 2016.03.15 5 250 1800 0,45 22,0
Csapadék Foktd 2016.03.15 3 500 1800 0,48 10,2

Foktd, 2016. aprilis 10.




